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 چاپ اول



 موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران

موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران تنھا سازماني است در ایران كھ بر طبق قانون میتواند استاندارد رسمي 
تعیین و تدوین و اجراي آنھا را با كسب موافقت شورایعالي استاندارد اجباري اعلام نماید. وظایف و فرآورده ھا را 

  ھدفھاي موسسھ عبارتست از:

انجام تحقیقات بمنظور تدوین استاندارد بالا بردن كیفیت كالاھاي داخلي، كمك  –(تعیین، تدوین و نشر استانداردھاي ملي 
نظارت بر  –ترویج استانداردھاي ملي  -یش كارائي صنایع در جھت خودكفائي كشوربھ بھبود روشھاي تولید و افزا
كنترل كیفي كالاھاي صادراتي مشمول استانداردھاي اجباري و جلوگیري از صدور  –اجراي استانداردھاي اجباري 

ي بین المللي كنترل كالاھاي نامرغوب بمنظور فراھم نمودن امكانات رقابت با كالاھاي مشابھ خارجي و حفظ بازارھا
كیفي كالاھاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان داخلي و جلوگیري 

مطالعھ و  –از ورود كالاھاي نامرغوب خارجي راھنمائي علمي و فني تولیدكنندگان، توزیع كنندگان و مصرف كنندگان 
ترویج سیستم متریك و كالیبراسیون  –ھداري، بستھ بندي و ترابري كالاھاي مختلف تحقیق درباره روشھاي تولید، نگ

آزمایش و تطبیق نمونھ كالاھا با استانداردھاي مربوط، اعلام مشخصات و اظھارنظر مقایسھ اي و  –وسایل سنجش 
  صدور گواھینامھ ھاي لازم).

باشد و لذا در اجراي وظایف خود ھم از آخرین پیشرفتھاي موسسھ استاندارد از اعضاء سازمان بین المللي استاندارد مي 
علمي و فني و صنعتي جھان استفاده مي نماید و ھم شرایط كلي و نیازمندیھاي خاص كشور را مورد توجھ قرار مي 

  دھد.

أمین اجراي استانداردھاي ملي ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزایش صادرات و فروش داخلي و ت
ایمني و بھداشت مصرف كنندگان و صرفھ جوئي در وقت و ھزینھ ھا و در نتیجھ موجب افزایش درآمد ملي و رفاه 

  عمومي و كاھش قیمتھا مي شود.
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    C º110گیري كاھش جرم در دماي  اندازه - نمك طعام 

  ھدف و دامنھ كاربرد

  تعاریف  واصطلاحات

  اساس كار

  وسایل لازم

  روش كار

  روش محاسبھ

  گزارش آزمون



  بسمھ تعالي

  .پیشگفتار

كھ بوسیلھ كمیسیون فني مربوطھ تھیھ و تدوین شده و  ºC 110گیري كاھش جرم نمك طعام در دماي  استاندارد اندازه 
مورد تائید قرار گرفتھ , اینك  1374/9/22در یكصد و ھفتاد و چھارمین كمیتھ ملي استاندارد كشاورزي و غذایي مورخ 

 قانون اصلاحي قوانین و مقررات موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران مصوب بھمن ماه 3ماده  1باستناد بند 
  گردد .  بعنوان استاندارد رسمي ایران منتشر مي 1371

براي حفظ ھمگامي و ھماھنگي با پیشرفتھاي ملي و جھاني در زمینھ صنایع و علوم , استانداردھاي ایران در مواقع  
ھنگام  لزوم مورد تجدیدنظر قرار خواھند گرفت و ھر گونھ پیشنھادي كھ براي اصلاح یا تكمیل این استانداردھا برسد در

  تجدیدنظر در كمیسیون فني مربوط مورد توجھ واقع خواھد شد .

  بنابراین براي مراجعھ بھ استانداردھاي ایران باید ھمواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنھا استفاده نمود . 

قدور بین این الم در تھیھ و تدوین این استاندارد سعي شده است كھ ضمن توجھ بھ شرایط موجود و نیازھاي جامعھ حتي 
  استاندارد و استاندارد كشورھاي صنعتي و پیشرفتھ ھماھنگي ایجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مھارتھاي موجود و اجراي آزمایشھاي لازم این استاندارد با استفاده از منابع زیر تھیھ گردیده  
  است :

   

1) ISO : 2483 - 1973  

2) Association of official Analytical Chemists - (AOAC) - 1990.   

   

  ºC 1 110گیري كاھش جرم در دماي  اندازه -نمك طعام  

  ھدف و دامنھ كاربرد -1  

باشد . این كاھش جرم  مي ºC 110در  2گیري كاھش جرم نمك طعام  ھدف از تدوین این استاندارد , ارائھ روش اندازه 
  گردد . محسوب مي) 3در نمك طعام برابر قرار داد , نم ( رطوبت 

  تعاریف  واصطلاحات -2  

  رود : ھا و اصطلاحات با تعاریف زیر بكار مي در این استاندارد واژه 

نم : بر طبق قرار داد در این استاندارد منظور از نم , مقدار آب و سایر مواد موجود در نمك طعام است كھ در  - 2-1 
  گردد . از آن جدا مي ºC 110دماي 

  بردار بھ آزمایشگاه ارسال شده است . است كھ توسط نمونھ 4نمونھ : منظور از نمونھ , نمونھ آزمایشگاھي  - 2-2 

  شود . اي است كھ از نمونھ آزمایشگاھي جھت انجام آزمایشھاي مختلف تھیھ مي : نمونھ5آزمایھ  - 2-3 

  شود . برداشتھ مياي است كھ براي انجام ھر آزمایش  : مقدار نمونھ6آزمونھ  - 2-4 



جرم ثابت : منظور از جرم ثابت آن است كھ اختلاف دو توزین متوالي پس از گرمخانھ گذاري و سرد كردن در  - 2-5 
  میلي گرم نباشد . 0/2گیري ) بیش از  خشك كن ( مطابق توضیحات روش اندازه

  اساس كار -3  

  تا رسیدن بھ جرم ثابت . ºC 110±2خشك كردن آزمونھ در گرمخانھ  

  وسایل لازم -4  

  وسایل معمولي آزمایشگاھي و بویژه : 

میلي متر ) با سرپوش  25میلي متر و ارتفاع  50( با ابعاد تقریبي : قطر  7شیشھ توزین : از نوع كوتاه و پھن  - 4-1 
  اي . شیشھ

  ºC .110±2: قابل كنترل در 8گرمخانھ الكتریكي  - 4-2 

  10.گیر موثر مانند : سلیكاژل , اكسید فسفر پنج ظرفیتي یا یك غربال مولكولي  حاوي ماده رطوبت 9خشك كن  - 4-3 

  روش كار -5  

  آماده سازي آزمایھ : - 5-1 

گردد و مستقیما  میكرون ) باشد , آزمایھ محسوب مي 841و  177چنانچھ اندازه ذرات نمونھ ریز ( قطر آن بین  
شود . ولي اگر اندازه ذرات نمونھ درشت است . آن را تا حدي آسیاب كنید كھ از  ام ميآزمایشھاي مختلف روي آن انج

 177ھاي  باشد , عبور كند اما تا حد امكان روي الك با اندازه چشمھ 11میكرون  841ھاي آن  الكي كھ اندازه چشمھ
  باقي بماند . 12میكرون 

  آزمونھ مورد نیاز را در حداقل زمان ممكن وزن كنید . 

  آزمونھ : - 5-2 

میلي گرم وزن  0/1خشك و پس از خنك كردن در خشك كن با تقریب  ºC 110±2) را در دماي 1-4شیشھ توزین ( 
  كنید . سپس حدود ده گرم از نمونھ آماده شده را در ظرف مذكور با تقریب یك میلي گرم وزن كنید .

  گیري : اندازه - 5-3 

تر از  اید و یك شیشھ ساعت با قطر بزرگ وش آن كھ بطور مورب قرار داده) و سرپ2-5شیشھ توزین حاوي آزمونھ ( 
قرار دھید . بعد از خشك شدن نمك , شیشھ ساعت را جایگزین  ºC 110±2شیشھ توزین را در گرمخانھ كنترل شده در  

وش خود مسدود اي را با سرپ اي كنید و ھمھ را در خشك كن قرار دھید . بعد از خنك شدن , ظرف شیشھ سرپوش شیشھ
میلي گرم وزن كنید . عمل فوق را چند بار و ھر بار بھ مدت یك ساعت تا رسیدن بھ جرم  0/1كنید و مجددا با تقریب 

  ثابت تكرار كنید .

  روش محاسبھ -6  

  گردد : طبق فرمول زیر محاسبھ مي ºC 110درصد كاھش جرمي در  

  

  كھ در آن : 



= m0 . جرم آزمونھ بھ گرم  

= m1 ( بھ گرم ) جرم ظرف توزین حاوي آزمونھ با سرپوش قبل از خشك كردن  

= m2 ( بھ گرم ) جرم ظرف توزین حاوي آزمونھ با سرپوش بعد از خشك كردن  

  گزارش آزمون -7  

تواند كلیھ  گزارش آزمون باید روش آزمون مورد استفاده و نتیجھ بدست آمده را مشخص كند . این گزارش نیز مي 
جزئیات انجام آزمون كھ در این استاندارد مشخص نشده و توسط آزمایش كننده مورد استفاده قرار گرفتھ , بھ ھمراه 

باشند را در برداشتھ باشد . گزارش آزمون باید حاوي  زمون ميجزئیات وقایعي كھ احتمالا داراي تأثیراتي روي نتیجھ آ
  تمام اطلاعات لازم براي تشخیص ھویت كامل نمونھ باشد .

   

   

   

    

   ºC =درجھ سلسیوس   -1

2- Food Grade Salt   

3- Conventional moisture  

4- Laboratory Sample   

5- Test Sample   

6- Test Portion   

7- Squat   

  Oven  انگلیسي : - Etureفرانسھ :  -8

9- Desicator   

10- Molecular Sieve   

  ) meshمش ( 20الك  -11

  مش  80الك  -12
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